Priloha k Osvedéeniu o akreditacii ¢. S-208 zo dia 14.07.2023.

Rozsah akreditacie

Akreditovana osoba: Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Organiza¢na zloZka vykonivajica ¢innost’ akreditovanej osoby:
Skasobné laboratérium
Miesto vykonu ¢innosti akreditovanej osoby:
Bratislavska cesta 3588, 921 79 Piestany
Identifika¢né ¢islo akreditovanej osoby: 271/S-208

Laboratérium s fixnym rozsahom akrediticie.
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Priloha je neoddelitelnou sicastou

uvedeného osvedcenia

Objekt skusk dena i
2 bjekt s u§v); . Zavedeni metéda Ostatné §pecifikiicie
f; Predmet / P a:nl:ots ) Princip / (rozsah, neistota, ucel,
:a_ Matrica / U:;zov: til’ / Druh / Oznalenie modifikdcia/validacia,
Prostredie Analyt Typ nazory/interpreticie, atd’.)
Dezinfikovana pitna STN EN ISO 9308-1
voda (SOP 1.13)
Iné vody, —
nedezinfikovana ujuEiia SOP 1.02
- oy
1 pitna v9da Kolioimnd bakigie (EN ISO 9308-1:2005)
povrchova voda
Pitna voda
dezinfikovana metdda definovaného STN 75 7841
nedezinfikovana, substratu (SOP 1.07)
povrchova voda
e g . STN EN ISO 9308-1:2015
dezinfikovana &
Samp 55 (SOP 1.13)
kultivacia Z
2 nedezinfikovana Escherichia coli =GP 1.0
’ (EN ISO 9308-1:2005)
dezinfikovana metoda definovaného STN 75 7841
nedezinfikovana substratu (SOP 1.07)
’ s ip STN EN ISO 7899-2
Enterokoky kultivacia (SOP 1.03)
3 . - . SOP 1.08
metod:au(i)esttlrr;(t):aneho (STN 75 7841
) Enterolert-E/Quanti-Tray)
- » STN ISO 14189/Z1
4. Clostridium perfringens (SOP 1.14)
5 L STN EN 15062
: orgamzmy (SOP 1.04)
pri 36°C .
Kultivovatel'né Knilizysioia
6 miﬁroorgam’zmy SIN BN IS0 6223
pri 22°C (SOP 1.05)
7 Pseudomonas aeruginosa B e NISEH G200
) . (SOP 1.12)
Pitni voda o . . STN 757712
8. Abioseston mikroskopia (S0P 2.01)
STN 757711
9. Fe a Mn baktérie S"[N 757712
(SOP 2.02)
10. Zivé organizmy
11. Mftve organizmy
s
12. S | Bezfarebné bicikovee e
5]
13. 2 Mikromycéty STN 757711 Ze A, \
3 (SOP 2.02) e =
/5% - T
Vliknité baktérie IS e | 8
14. okrem Il “ y
Fe a Mn baktérii \ o
;\ ( (2

Cislo reg. zaznamu: 10925/277960
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Priloha k Osvedéeniu o akreditacii ¢. S-208 zo diia 14.07.2023.
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Priloha je neoddelitelnou sicastou

uvedeného osvedcenia

ol IS

——

: Sk 7 7
Y Objekt sku§ vyI b 5 Zavedena metéda Ostatné Specifikicie
% Predmet / Pa::nl::tser / Princip / (rozsah, neistota, tcel,
E Matrica / Uldaer / Druh / Oznacdenie modifikacia/validdcia,
Prostredie R Typ nazory/interpretacie, atd’.)
15 Chemicka spotreba kyslika olinEind snaita STN EN ISO 8467
) manganistanom Y (S0P 3.12)
. ; 5 STN ISO 10523
16. Reakcia vody (pH) potenciometria (SOP 3.16)
. i —— ; STN EN 27888
17. Pitna voda Elektrolyticka vodivost konduktometria (SOP 3.23)
18 Amonne ién BT a0
' ol (S0P 3.17)
19 Bor spektrofotometria C SN IS0 9390
’ (SOP 3.10)
20. neobsadené
STN 75 7376
21 Chemicka spotreba kyslika odmern& analda (SOP 4.19)
’ dvojchromanom Y STN ISO 6060
(S0P 4.01)
Biochemicka spotreba e STN EN ISO 5815-1
22
22. kyshka elektrochémia (SOP 4.02)
Nerozpustené latky
23 pri 105 °C STN EN 872
- Nerozpustené latky (SOP 4.03)
pui 350 C ravimetria
Rozpustené latky g
24 pri 105 °C STN 75 7373
- Rozpustené latky (SOP 4.04)
pri 550 °C
. STN ISO 5664
" . 7 . ,
25, Amoniakalny dusik odmerna analyza (SOP 4.05)
Odpadova voda ; ; ; . . STN EN 26777
2 9
26. Dusitanovy dusik spektrofotometria (SOP 4.06)
; & STN ISO 7890-3
27. Dusi¢nanovy dusik (SOP 4.07)
54 : 2 STN EN 25663
28. Organicky dusik odmerna analyza (SOP 4.08)
v : . STN EN ISO 6878
o) Q o
29. Celkovy fosfor spektrofotometria (SOP 4.09)
: : . STN ISO 10523
30. Reakcia vody (pH) potenciometria (S0P 3.16)
7 ; vypoctom STN EN 25663
31. Celkovy dusik (SOP 4.11)
; STN I1SO 9297
2 5 ' .
32. Chloridy odmerna analyza (SOP 4.17)
Povrchovoaktivne latky - 3 . STN EN 903
33. aniénove spektrofotometria (S0P 4.12)
; . . STN 75 7566
34, Tuky a oleje gravimetria (SOP 4.14)
35. Zinok STN ISO 8288
36. g Med F-AAS (S0P 8.01)
37. s Sodik F-AES STN ISO 9964-3
38. —g Draslik (SOP 8.03)
39. — Mangan F-AAS STN 757489
40. Zelezo (S0P 8.04)
41. Striebro
42. Kadmium
43. Pitna voda Arzén
44. - Antimon =~
45. Z Olovo Z oV AR N\
-~ : STN EN ISO 15586 s 7™
46. 5 Sel - [ X 2
2 = S (80P 8.02) %
47. S Kobalt (S | = | |
= / by )
EEERE=r=E
48. Chrém {| 5 \ 1
| = \ J
\O, N\ g
49, Nikel A\ .
N QNA
3 JI NIRRT A

Cislo reg. zaznamu: 10925/277960



Priloha k Osved¢eniu o akreditacii €. S-208 zo dria 14.07.2023.
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Priloha je neoddelitelnou sucastou

uvedeného osvedcenia

A o 7
3 Objekt s uﬁlilyl g Zavedend metéda Ostatné Specifikicie
fg‘ Predmet / Pa::I:::tser / Princip / (rozsah, neistota, ucel,
E Matrica / Ukazovatel / Druh / Oznadenie modifikdcia/validacia,

Prostredie Raciot Typ nazory/interpretacie, atd’.)

50. Vapnik

51. Pitna voda Horcik F-AAS STI‘:SFE)I‘L 15857)980

52. Suma vapnika a hor¢ika )

Pitna, povrchova . SOP 8.14
33 | aodpadové voda St oo (CSN 75 7440)
Pitna a odpadova . S STN EN 1484
54. iada Celkovy organicky uhlik NDIR (SOP 7.04)
55 Nepolarne extrahovatel'né SOP 7.03
) Pitna, povrchova latky (STN 830540-4a)
" FTIR -
56 a.edpadovi vada Extrahovatel'né latky SOF 703
' ’ Y (STN 830540-4a)
Chloridy
Dusitany
57 Dusi¢nany STN EN ISO 10304-1
' Fluoridy (SOP 8.17)
> IC
Sirany
Chlore¢nany
53 Bromi¢nany STN EN ISO 15061
) Chloritany (SOP 8.16)
5 Hexachlorbenzén
§ a-HCH
o 5 ¥
5 FHCH. GC/ECD Sop 7.01
59. = . Heptachlér (STN EN ISO 6468)
e 4,4'DDT
) % Metoxychlor
SN
O g Pesticidy spolu Vypoctom
Benzén
1,2 - dichlérbenzén
1,3 - dichlérbenzén GEMB
Pitna voda 1,4 - dich]érbenzén
Dichlérbenzény Vypoétom
1,2 - dichléretan STN EN ISO 15680
Monochlérbenzén (SOP 7.02)
> Styrén
g Tetrachlormetan GCMS
% Toluén,
= m,p — xylén
60. & 0 —xylén
S Xylény Vypodtom
2 Trichloretén GC/MS
§ Tetrachloretén
= Trichloretén
s Vypotiom STN EN ISO 15680
Tetrachloretén SOP 7.02)
Bromdichlormetan ( ’
Chloroform GC/MS
Dibromchléormetan
Tribrommetan
Trihalometany spolu Vypoctom
Fluorantén
Benzo(b)fluorantén
Benzo(k)fluorantén
Benzo(a)pyrén SIRECH S0P 7.05
61 Pitna voda FLD y
. ] (STN EN ISO 17993)
Benzo(g,h,i)perylén
Indeno(1,2,3-
c,d)pyrén
PAU spolu Vypoctom

Cislo reg. zaznamu: 10925/277960




Priloha k Osvedéeniu o akreditacii €. S-208 zo diia 14.07.2023.
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Priloha je neoddelitelnou sicastou

uvedeného osvedcenia

Obj Sk Z A
2 bjekt skii V); e avedend metéda Ostatné Specifikicie
% Predmet / Pa::n':::er / Princip / (rozsah, neistota, wcel,
;6 Matrica / Uk ovach Druh / Oznacdenie modifikacia/validacia,
Prostredie Analt Typ nizory/interpreticie, atd’.)
Striebro
Kadmium
Olovo
Arzén
B Selén
e . r
) Antimo6n ¢
=4 " SOP 8.18
) Chrém ICP - OES
’S Nikel (STN EN ISO 11885)
= Kobalt
62 Pitna voda Mangan
Zelezo
Zinok
Med’
Draslik
Sodik
Hlinik
Vapnik
Hor¢ik
Suma vépnik + hor¢ik vypodtom
63 Pitna, povrchova Teplota RO RN T STN 75 7375 vykon skusky na mieste
* | aodpadova, voda P p (S0P 3.03) odberu
64. pH potenciometria C?T%JOE)N 4 125 59)33
; SOP 8.15
65. Kaly Ortut AAS AMA (STN EN 13346)
B
Celkové latky Sngy412"3§80
66. gravimetria Z .
Strata zihanim \SAP 4]
STN EN 12 879
Specifikicia Sinnosti pri ktorych laboratérium uskutoéiiuje odber vzoriek
o~ Objekt Metéda £
= 8 Miesto Druh / Ot
£ “| Predmet Vlastnost’ 4 Dy Oznacenie Specifikacie
P
odberu Princip
STN EN ISO 5667-1
Odber pre skusky v RA, STN EN ISO 5667-3 Vyhlitka MZ SR &
pre neakreditované Pramen STN ISO 5667-11 2472017 Z T
skusky a skasky Studnee STN EN ISO 5667-14 ‘\'/ hl:iﬁka MZZP SR &
1. | Pitna voda v subdodavke v Bodova vzorka STN EN ISO 5667-16 63},6/70()4 7 ’
vyplyvajtce . STN ISO 5667-21 SO L
S Distribu¢na siet Vyhlaska MZ SR ¢.
z legislativnych STN EN ISO 5667-5 100/2018 7.
poziadaviek STN EN ISO 19 458 - -
(SOP 6.02)
Odber pre skusky v RA, o
pre neakreditované Bodova vzork STN EN ISO 5667-1 Sg(liablz\(;v‘l}']sn]em.} Sil,ndh
. skusky a skasky Kanaliza¢né stavby O OVa VZIOTHA | STN EN ISO 5667-3 | Y004 2 technologic-kyc
o Odpadova beledEal Techinologicks Zlievana vzorka ST stuptiov. COV
2. v subdodavke echnologické % ; N ISO 5667-10
voda litcs stupne COV (¢asovo a objemovo STN EN 1SO 5667-14 NV SR ¢.269/2010 Z. z.
_VYPyva) S proporcionélna) Vyhlaska MZP SR &.
z legislativnych (S0P 6.01) 315/2004 7. 7
poziadaviek - -
neakreg;:(t:s;r?gthﬁik)' STN.EN IS0:5667-1
P N STN EN ISO 5667-3
3 Kal B lv :/Lz;b'd?cda\/ke cov Bodova vzork: R TN BN IS0 066713
' % ~Yp bvare OVAVIOTRA 1 STN EN ISO 5667-14
z legislativnych STN 1SO 5667-15 _
poziadaviek 2 \
a poziadaviek zékaznika (S0P 6.01) o S 7 < E\,
@ 5= \
= = A
*k ok w |
& N\ &
SNAS

Cislo reg. zaznamu: 10925/277960




